上海东松医疗科技股份有限公司受上海交通大学医学院委托，就高通量图像捕获细胞仪进行国际公开招标采购（招标编号：0811-244DSITC2821）。现就本采购项目作如下更正说明：
	条款号
	原招标文件要求
	更正说明

	第五章
	投标邀请
	

	4、
	所有投标文件必须附有项目预算的2%的投标保证金，并于2024年10月30日北京时间10:00之前递交至中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室。
	所有投标文件必须附有项目预算的2%的投标保证金，并于2024年11月04日北京时间16:00之前递交至中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室。

	5、
	定于2024年10月30日北京时间10:00在中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室举行公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。
	定于2024年11月04日北京时间16:00在中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室举行公开开标，届时请投标人代表出席开标仪式。

	第六章
	投标资料表
	

	19.1
	投标截止时间：2024年10月30日北京时间10:00。
	投标截止时间：2024年11月04日北京时间16:00。

	22.1
	开标日期和时间：2024年10月30日北京时间10:00。

开标地点：中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室
	开标日期和时间：2024年11月04日北京时间16:00。

开标地点：中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼会议室

	第八章
	《货物需求一览表及技术规格》
	

	四、
	主要技术规格及系统概述：
	

	（三）、
	技术参数:

	

	★2、可实现全光谱分选，配置≥64色荧光检测通道检测器，配置≥85个检测器至少用于检测前向散射光、侧向散射光、荧光参数以及图像特征参数。
	★2、可实现全光谱分选，配置≥64色荧光检测通道检测器，配置≥85个检测器至少用于检测前向散射光、侧向散射光、荧光参数。

	3、石英杯流动室激发，非空气激发，配置固定免调试光路和液路系统。
	★3、石英杯流动室激发，非空气激发，配置固定免调试光路和液路系统。

	★6、要求能够高速荧光成像分选，分选速度≥15000事件/秒，能够实现高速实时成像分析和细胞分选。
	6、要求能够高速荧光成像分选，分选速度≥15000事件/秒，能够实现高速实时成像分析和细胞分选。

	★8、能够实现无标记分选细胞。
	8、能够实现无标记分选细胞。


其他内容不变。
